
 
 
 

Micro1000/TGA PCI 
接口方案和 
PowerStar5的安装 

 

 

按照下面列出的步骤对PowerStar5和PCI接口方案进

行成功安装。 
 

第1步：美国国家仪器公司NI6503接口模块 
按照安装指南所提供的美国国家仪器公司中的规定对6503 PCI/PCMCIA进行安装。 

 
第2步-PowerStar5的配置 
确定由操作系统分配给NI6530接口模块的设备号。 

 
使用6503DIO模块附带的测量和自动化探测器确定设备号。打开设备和接口节点,记
录所分配的设备号。 

 

 
 
 
 

找到设备号后，在 Wondows（Windows NT 用户

的WINNT）目录里打开 PS5.INI 文件，添加下列

内容： 
 
 

[Interface] 
DIO=<Device Number> 

(例如: DIO=1) 
 

第3步：连接系统 
在6503模块和PCI接口衔接器模块间连接所提供的

带状电缆，然后在PCI接口衔接器模块和测试系统

间连接所提供的25D型Micro模块接口电缆。 


